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Korrigering av kapillärt PK för patienter med avvikande EVF upphör 
Från och med 2023-03-17 upphör korrigering av kapillärt PK för patienter med avvikande EVF. 

I stället kommer samtliga kapillära PK svaras ut med följande analyskommentar: ”PK(INR) mätt på 

kapillärt taget prov kan ge avvikande mätvärden vid EVF <35% eller >50% varför venös provtagning 

då rekommenderas”. 

Bakgrunden till detta är att den metod som har använts för korrigering har ett svagt vetenskapligt 

underlag. 
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